
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง  การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจ าหน่ายข้าวสาร  ข้าวกล้อง 

 
 

เพ่ือให้การซื้อขายหรือจ าหน่ายข้าวสาร  ข้าวกล้องของผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้รับ  
ความเป็นธรรม  มีมาตรฐาน  และเพ่ือประโยชน์ในการค านวณราคาซื้อขายหรือจ าหน่ายข้าวสาร   
ข้าวกล้อง  รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการณ์ในการซื้อขายหรือจ าหน่ายข้าวสาร  ข้าวกล้องในปัจจุบัน  
คณะกรรมการชั่งตวงวัด  จึงมีมติในคราวประชุม  ครั้งที่  3/2561  เมื่อวันอังคารที่  18  ธันวาคม  
พ.ศ.  2561  เห็นชอบให้ก าหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือ
จ าหน่ายข้าวสาร  ข้าวกล้อง   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  10  แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  
พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2557   
และมาตรา  25  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  2542  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์โดยค าแนะน าของคณะกรรมการชั่งตวงวัด  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไป
จ าหน่ายต่างประเทศที่เป็นผู้ส่งออกทั่วไป  ผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อ  ผู้ส่งออกชายแดน  
ประเภทสีข้าว  และประเภทท่าข้าว  ตามกฎหมายว่าด้วยการค้าข้าว 

ข้อ 3 การซื้อขายหรือจ าหนา่ยข้าวสาร  ข้าวกล้องในทุกท้องที่  ให้ผู้ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบ
การค้าข้าวตามข้อ  2  ต้องท าการวัดความชื้นข้าวสาร  ข้าวกล้อง  โดยใช้เครื่องวัดความชื้นข้าว 

เครื่องวัดความชื้นข้าวตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้รับค ารับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
กลางหรือส านักงานสาขา  และค ารับรองต้องไม่สิ้นอายุ  ณ  วันที่ท าการวัดความชื้น 

ข้อ 4 การวัดความชื้นข้าวสาร  ข้าวกล้อง  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้ 
(1) ให้สุ่มตัวอย่างข้าวสาร  ข้าวกล้องทั่วคันรถขนส่งโดยสุ่มไม่น้อยกว่า  2  จุด  และต้องไม่ให้

มือสัมผัสกับตัวอย่างข้าวสาร  ข้าวกล้องที่สุ่มได้โดยตรง 
(2) ให้ใช้จ านวนตัวอย่างข้าวสารหรือข้าวกล้อง  แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 
 (ก) กรณีเครื่องวัดความชื้นข้าวที่มีระบบการวัดแบบความจุไฟฟ้า  ให้ใช้ตัวอย่างข้าว   

ไม่น้อยกว่า  100  กรัม  หรือตามที่คู่มือการใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวก าหนด 
 (ข) กรณีเครื่องวัดความชื้นข้าวที่มีระบบการวัดแบบความต้านทานไฟฟ้า  ให้ใช้ตัวอย่างข้าว  

ไม่น้อยกว่า  1  กรัม  หรือตามที่คู่มือการใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวก าหนด 
(3) ให้วัดความชื้นตัวอย่างข้าวสาร  ข้าวกล้อง  อย่างน้อย  3  ครั้ง  แล้วหาค่าเฉลี่ย 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒



ข้อ 5 ขณะท าการวัดความชื้นข้าวสาร  ข้าวกล้องเพื่อท าการซื้อขายหรือจ าหน่ายต้องจัดวาง
เครื่องวัดความชื้นข้าวในลักษณะที่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวัดทุกฝ่ายสามารถเห็นค่าอัตราความชื้น  
ได้ชัดเจนพร้อมกัน  และบันทึกอัตราความชื้นเฉลี่ยที่วัดได้ในใบแสดงผลการชั่งด้วยทุกครั้ง 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ชุติมา  บณุยประภัศร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  รักษาราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒


